
   Infoblatt zur Inbetriebnahme einer Röntgeneinrichtung  

Humanmedizin
Diagnostik                                Therapie

Tiermedizin / Technik
Forschung/Schulröntgen

Abnahmeprüfung durch Hersteller oder Lieferant
                 Bildqualität                    Dosisleistung im Nutzstrahl

Aufstellung des Gerätes
durch den Lieferanten

Sachverständigenprüfung

- Kontrolle der Abnahmeprüfung 
- Strahlenschutzprüfung 
       

Sachverständigenprüfung

Betriebsvoraussetzungen:

1. Gegebenenfalls Zuverlässigkeitsnachweise SV+SB
2. Bestellung von Strahlenschutzbeauftragten
3. aktueller Fachkundenachweis
4. Approbation
5. Kenntnisnachweis für Hilfskräfte
6. Nachweis MTA / MTRA-Ausbildung
7. Anmeldung zur Qualitätssicherung

Betriebsvoraussetzungen:

1. Zuverlässigkeitsnachweis
Strahlenschutzverantwort-
licher(SV)/-beauftragter 
(SB)

2. Bestellung von Strahlen-
schutzbeauftragten

3. aktueller Fachkundenach-
weis

z.B. Bauartzulassung vorhanden, Therapie, Teleradiologie. Es gibt verschiedene Kriterien
die über Genehmigung oder Anzeige entscheiden

Genehmigungsantrag
nach § 12 StrlSchG

Anzeige nach § 19 StrlSchG
4 Wochen vor Inbetriebnahme 

Genehmigung Anzeigebestätigung

Inbetriebnahme der Röntgeneinrichtung darf jetzt erfolgen

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
- Regionalstellen Gewerbeaufsicht – 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
- Regionalstelle Gewerbeaufsicht – - Regionalstelle Gewerbeaufsicht -
Friedrich-Ebert-Straße 14 Kaiserstraße 31
67433 Neustadt an der Weinstraße 55116 Mainz
Tel.: (06321) 99 – 0 Tel.: (06131) 9 60 30 - 0
Fax: (06321) 99-31267 Fax: (06131) 9 60 30 - 99
E-Mail: Referat23@sgdsued.rlp.de E- Mail: Referat22@sgdsued.rlp.de
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